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Kapillarblutentnahmesystem

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwendungszweck:  In-vitro-Diagnostikum zur kapillaren Blutentnahme mit Gerinnungshemmer oder Gerinnungsför-
derer, präpariertes Probengefäß mit Kunststoff-Kapillare end-to-end zur Aufnahme, Aufbewah-
rung und Abgabe von Blutproben aus dem menschlichen Körper für anschließende in-vitro-diag-
nostische Bestimmungen

Füllvolumen Kapillare: siehe Verpackungsaufdruck

Präparierung: siehe Verpackungsaufdruck einschließlich Verwendungszweck

Lagerbedingungen: 2 °C - 30 °C / trocken aufbewahren / vor Sonnenlicht schützen 

ANWENDUNGSHINWEISE UND EINSCHRÄNKUNGEN

- Die Anwendung des Kapillarblutentnahmesystems darf nur durch geschultes medizinisches Personal erfolgen. 
-  Beim Umgang mit biologischem Probenmaterial ist auf die Einhaltung der notwendigen Hygienevorschriften zu achten. 

Es können gefährliche Krankheitserreger enthalten sein. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und geeignete Schutzklei-
dung müssen getragen werden. Infektionsgefahr!

- Die Analyse soll unmittelbar nach der Probenentnahme durchgeführt werden.

Beachten Sie bitte dazu die einschlägige Literatur.

Das Kapillarblutentnahmesystem ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss nach Gebrauch ordnungsge-
mäß entsorgt werden.

BLUTPROBENENTNAHME

1.  Die Entscheidung über die Punktionsstelle und Durchführung der Entnahme (inkl. Haut-Desinfektion) hat durch den 
behandelnden Mediziner zu erfolgen. 

2. Die Durchblutung der Hautregion (Punktionsstelle) anregen, zum Beispiel durch Wärmepack. 
3.  Die Haut so perforieren, dass sich schnell Blutstropfen formen. Den ersten Blutstropfen verwerfen. Die Kunststoff-Ka-

pillare end-to-end mit Blut aus der Mitte des Blutstropfens vollständig füllen (Abbildung 1).
4.   Das Probengefäß senkrecht stellen und das Blut aus der Kunststoff-Kapillare end-to-end in das Probengefäß ablaufen 

lassen. Verbleibendes Restblut in der Kunststoff-Kapillare end-to-end durch leichtes Auftippen auf einer festen Unter-
lage zum Ablaufen bringen (Abbildung 2).

5. Die Kunststoff-Kapillare end-to-end entfernen und der Entsorgung zuführen.
6.  Das Probengefäß mit dem anhängenden Verschluss verschließen (Abbildung 3).
7. Die Probe sorgfältig, durch Invertieren zur Vermeidung von Schaumbildung, mischen.
8.  Zum Wiederöffnen des Gefäßes den Click-Clack-Verschluss aufdrehen.
9. Die Probe unmittelbar der Analyse zuführen. Bei EDTA-Blut keine geronnenen Proben verwenden!

Weitere Informationen fi nden Sie in dem Bedienerhandbuch Ihres Analysegerätes, 
Systems oder Kits.

ENTSORGUNG

Das Kapillarblutentnahmesystem entsprechend der geltenden örtlichen bzw. Laborbestimmungen entsorgen (biologisch 
kontaminiert – Sondermüll!).

Capillary Blood Collection System

PRODUCT DESCRIPTION

Intended use:  In vitro diagnostic medical device for capillary blood sampling collection containing an anticoagu-
lant or coagulation activator, prepared sample container with end-to-end plastic capillary for the
collection, storage, and dispensing of human blood samples for in vitro diagnostics 

Capillary fi lling volume: See packaging

Preparation: See packaging including intended use

Storage conditions: 2 °C - 30 °C / store in a dry place / protect from sunlight 

INSTRUCTIONS FOR USE AND RESTRICTIONS

- The capillary blood collection system may only be used by trained medical personnel. 

-  Adhere to the applicable hygiene regulations when handling biological sample material. It may contain dangerous 
pathogens. Protective gloves, safety glasses and suitable protective clothing must be worn. Risk of infection!

- The analysis should be carried out immediately after collecting the sample.

Please refer to the relevant literature.

The capillary blood collection system is Single use product and not suitable for reuse or reprocessing and must be proper-
ly disposed of after use.

BLOOD SAMPLE COLLECTION

1.  Decisions relating to the puncture site and collection (including skin disinfection) should be made by the physician 
carrying out the treatment. 

2. Stimulate the blood fl ow in the puncture site area, for example, using a heat pack. 
3.  Perforate the skin so that drops of blood form quickly. Discard the fi rst few drops of blood. Fill the end-to-end plastic 

capillary with blood from the middle of the drop of blood (Figure 1).
4.   Place the sample container in an upright position and allow the blood to fl ow from the end-to-end plastic capillary into the 

sample container. Drain any residual blood in the end-to-end plastic capillary by gently tapping it on a fi rm surface (Figure 2).
5. Remove and dispose of the end-to-end plastic capillary.
6.  Close the sample container with the attached cap (Figure 3).
7. Carefully invert the container mix the sample and avoid creating foam.
8.  Twist the click-clack closure to open the container.
9. Carry out sample analysis immediately. Do not use coagulated EDTA blood samples!

You can fi nd further information in the handbook for your analysis device, system, or kit.

DISPOSAL

Dispose of the capillary blood collection system in accordance with the applicable local or laboratory regulations (bio-
logical contaminated - hazardous waste)

Sistema de extracción de sangre capilar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ámbito de aplicación:  diagnóstico in vitro para extracción sanguínea capilar con anticoagulante o coagu-
lante, recipiente para muestras preparado con capilares de plástico end-to-end para 
alojar, conservar y entregar muestras de sangre de cuerpos humanos para posteriores 
determinaciones diagnósticas in vitro

Volumen de llenado del capilar: ver impresión del envase

Preparación: ver la impresión del envase, incl. ámbito de aplicación

Condiciones de almacenaje: 2 °C - 30 °C / conservar en lugar seco / preservar de los rayos solares 

INSTRUCCIONES DE USO Y LIMITACIONES

- Solo el personal sanitario debidamente cualifi cado podrá usarel sistema de extracción de sangre capilar .
-  Durante la manipulación de muestras biológicas se respetarán los pertinentes reglamentos en materia de higiene. 

Podrían contener agentes patógenos peligrosos. Siempre se llevarán puestos los EPI prescriptivos, como guantes, 
gafas y traje de seguridad. ¡Peligro de infección!

- El análisis debe realizarse inmediatamente después de tomar la muestra.

Respete siempre la literatura pertinente en ese sentido.

El sistema de extracción de sangre capilar es de un solo uso y debe desecharse debidamente después de su uso.

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE

1. El facultativo decidirá en qué punto se efectúa la punción y se realiza la extracción (incl. la desinfección de la piel). 
2. Estimule la circulación sanguínea de la zona de la piel (punto de punción), por ejemplo aplicando una bolsa de calor. 
3.  Perfore la piel de manera que se formen rápidamente gotas de sangre. Deseche la primera gota de sangre. Rellene 

completamente el capilar de plástico end-to-end con sangre del centro de la gota de sangre (fi gura 1).
4.   Coloque el recipiente de la muestra perpendicularmente para que la sangre pueda pasar del capilar de plástico 

end-to-end al recipiente de la muestra. Consiga que el resto de sangre dentro del capilar de plástico end-to-end caiga 
apoyándolo ligeramente sobre una base sólida (Figura 2).

5. Retire el capilar de plástico end-to-end y añádalo a los residuos a eliminar.
6.  Cierre el recipiente para muestras con el tapón incluido (fi gura 3).
7. Mezcle cuidadosamente la muestra volteándola para evitar que se forme espuma.
8.  Para volver a abrir el recipiente, desenrosque el tapón clic clac.
9. Agregue directamente la muestra al análisis. ¡En caso de sangre EDTA, no utilice muestras coaguladas!

Encontrará más información en el manual de uso de sus equipos, sistemas o kits de análisis.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

El sistema de extracción de sangre capilar se tiene que desechar siempre siguiendo las normativas locales o las orden-
anzas del laboratorio en cuestión (contaminación biológica - residuos especiales).

Système de prélèvement de sang capillaire

DESCRIPTION DU PRODUIT

Usage :  Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sanguin capillaire avec anticoagulant 
ou stimulant de coagulation, récipient d’échantillon préparé avec tube capillaire 
en plastique end-to-end pour la prise et la remise d’échantillons sanguins du 
corps humain pour des déterminations de diagnostic in vitro consécutives

Volume de remplissage tube capillaire : voir texte imprimé sur l‘emballage

Préparation : voir texte imprimé sur l‘emballage, usage compris

Conditions de stockage : 2 °C - 30 °C / conserver au sec / protéger de la lumière du soleil  

CONSIGNES D’UTILISATION ET RESTRICTIONS

- Le système de prélèvement sanguin capillaire ne doit être utilisé que par du personnel médical formé. 
-  Il faut veiller à respecter les consignes d’hygiène nécessaires lors de la manipulation de matériaux d’échantillons 

biologiques. Ceux-ci peuvent contenir des agents pathogènes dangereux. Il faut porter des gants de protection, des 
lunettes de protection et des vêtements de protection adaptés. Risque d’infection !

- L’analyse doit être réalisée immédiatement après le prélèvement de l’échantillon.

Tenez compte à ce sujet de la bibliographie de référence.

Le système de prélèvement sanguin capillaire est uniquement destiné à un usage unique être éliminé correctement après 
utilisation.

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SANGUINS

1.  La décision quant au point de ponction et à l’exécution du prélèvement (y compris la désinfection de la peau) doit être 
prise par le médecin traitant. 

2. Stimuler circulation de sanguine de la région de la peau (point de ponction), par exemple à l’aide d’une compresse
 chaude. 
3.  Perforer la peau de façon à ce que des gouttes de sang se forment rapidement. Rejeter la première goutte de sang. 

Remplir complètement le tube capillaire en plastique end-to-end avec du sang provenant du milieu de la goutte de 
sang (fi gure 1).

4.   Placer le récipient de l’échantillon à la verticale et laisser couler le sang du tube capillaire en plastique end-to-end 
dans le récipient d’échantillon. Faire couler ce qui reste du sang résiduel dans le tube capillaire en plastique end-to-
end en tapotant légèrement sur un support solide (fi gure 2).

5. Enlever le tube capillaire en plastique end-to-end et l’éliminer.
6.  Refermer le récipient d’échantillon avec la fermeture accrochée (fi gure 3).
7. Mélanger l’échantillon avec soin en inversant afi n d’éviter la formation de mousse.
8.  Rouvrir le récipient en tournant la fermeture clic-clac.
9.  Soumettre l’échantillon immédiatement à l’analyse. Ne pas utiliser de sang sur EDTA si les échantillons 

ont coagulé !

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel de l’utilisateur de votre appareil d’analyse, 
système ou kit.

ÉLIMINATION

Éliminer le système de prélèvement sanguin capillaire conformément aux dispositions locales resp. de laboratoire corre-
spondantes en vigueur (biologiquement contaminé – déchets spéciaux !).

Sistema di prelievo del sangue capillare

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scopo:  Presidio medico-diagnostico in vitro per il prelievo di sangue capillare con anticoa-
gulante o coagulante, porta-campione pronto con capillare in plastica end-to-end 
per il prelievo, la conservazione e la consegna di campioni di sangue umano per le 
successive rilevazioni diagnostiche in vitro

Volume di riempimento capillare: vedere la dicitura sulla confezione

Preparazione: vedere la dicitura sulla confezione, compreso lo scopo

Condizioni di conservazione: 2 °C - 30 °C / conservare in luogo asciutto / proteggere dalla luce del sole   

INDICAZIONI PER L‘UTILIZZO E LIMITAZIONI

- L‘uso del sistema per il prelievo di sangue capillare è consentito solo a personale medico formato. 
-  Quando si maneggiano campioni biologici è necessario rispettare le disposizioni igieniche necessarie. Questi campioni 

possono contenere agenti patogeni pericolosi. È necessario indossare guanti, occhiali protettivi e abbigliamento 
protettivo adeguato. Pericolo di infezione!

- L‘analisi va eseguita subito dopo il prelievo del campione.

Consultare la letteratura relativa.

Il sistema di prelievo del sangue capillare è monouso e deve essere smaltito in modo corretto dopo l‘utilizzo.

PRELIEVO DEL CAMPIONE DI SANGUE

1.  Spetta al medico curante decidere la zona dell‘iniezione e in che modo effettuare il prelievo (compresa la disinfezione 
della pelle). 

2. Stimolare la circolazione nella regione cutanea (zona dell‘iniezione), ad esempio applicando un cuscinetto termico. 
3.  Perforare la pelle in modo che fuoriescano rapidamente le gocce di sangue. Gettare le prime gocce di sangue. Riempire 

completamente il capillare in plastica end-to-end con il sangue prelevato al centro della goccia di sangue (Figura 1).
4.   Tenere il porta-campione in verticale e far scorrere il sangue dal capillare in plastica end-to-end nel porta-campione. 

Far scorrere il sangue residuo presente nel capillare in plastica end-to-end picchiettandolo leggermente su una super-
fi cie solida (Figura 2).

5. Estrarre il capillare in plastica end-to-end e smaltirlo.
6.  Chiudere il porta-campione con il tappino collegato (Figura 3).
7. Mescolare con cura il campione, capovolgendolo così da evitare la formazione di schiuma.
8.  Per riaprire il porta-campione, aprire la chiusura Click-Clack.
9. Eseguire immediatamente l‘analisi del campione. In caso di sangue EDTA, non utilizzare campioni coagulati!

Per maggiori informazioni consultare il manuale d‘uso dell‘emogasanalizzatore/analizzatore ISE.

SMALTIMENTO

Smaltire il sistema per il prelievo di sangue capillare in base alle disposizioni di laboratorio o locali in vigore (rifi uti speciali, 
contaminanti biologici!).

D EN FR IT

Este producto cumple las especifi caciones de la Ley Alemana de Productos 
Sanitarios (MPG) y de la Directiva Europea 98/79/CE para diagnóstico in vitro

Diagnóstico in vitro

Exclusivamente para una única toma de la muestra. No apto para
ser reutilizado ni reprocesado

Almacenaje de 2 °C a 30 °C

Preservar de la humedad / conservar en un lugar seco

Preservar del calor / de los rayos solaresn

Fabricante:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Germany
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Ce produit remplit les exigences de la loi allemande sur les produits médicaux 
(MPG) et de la directive européenne 98/79/CE pour les diagnostics in vitro

Diagnostic in vitro

Seulement pour un prélèvement d’échantillon unique. Ne convient pas à une 
réutilisation ou une nouvelle préparation

Stockage à 2 °C - 30 °C

Protéger contre l’humidité / conserver au sec

Protéger contre la chaleur / protéger contre la lumière du soleil

Fabricant :
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Allemagne
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Ce produit remplit les exigences de la loi allemande sur les produits médicaux 
(MPG) et de la directive européenne 98/79/CE pour les diagnostics in vitro

Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Solo per il prelievo di un campione una tantum. Non adatto 
per essere riutilizzato o trattato

Conservare a 2 °C - 30 °C

Proteggere dall‘umidità / conservare in luogo asciutto

Proteggere dal calore / proteggere dalla luce del sole

Produttore:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Germany
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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This product fulfi ls the requirements of the German Medical Devices Law and 
European Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices

In vitro diagnostic medical device

For single blood collection only. Do not reuse or refurbish.

Store at 2 °C - 30 °C

Store in a cool dry place

Keep cool. Protect from sunlight

Manufacturer:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Germany
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen des deutschen Medizinprodukte-Geset-
zes (MPG) und der Europäischen Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika

In-vitro-Diagnostikum

Nur zur einmaligen Probenentnahme. Nicht zur 
Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung geeignet

Lagerung bei 2 °C - 30 °C

Vor Nässe schützen / trocken aufbewahren

Vor Hitze schützen / vor Sonnenlicht schützen

Hersteller:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Germany
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Este produto cumpre os requisitos da lei alemã de Dispositivos Médicos (MPG) 
e da Diretiva Europeia 98/79/CE para diagnósticos in vitro

Diagnóstico in vitro

Apenas para recolha de amostra única. Não adequado para
reutilização ou reciclagem

Armazenamento a 2 °C - 30 °C

Proteger da humidade/guardar em local seco

Proteger do calor/da luz solar

Fabricante:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Germany
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Даний виріб відповідає вимогам Закону про медичні продукти (MPG) і 
Європейській директиві 98/79/ЄC щодо медичних засобів для діагностики 
in vitro

Виріб для діагностики in vitro

Тільки для одноразового забору проб. Не призначений для повторного 
застосування або вторинної переробки

Зберігати при температурі від 2 °C до 30 °C

Зберігати в сухому місці / берегти від вологи

Зберігати на віддалі від джерел тепла / не допускати попадання сонячного 
світла

Виробник:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 — 51588 Nümbrecht — Німеччина
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Acest produs respectă cerințele Legii privind dispozitivele medicale (MPG) și ale 
Directivei europene 98/79/CE privind dispozitivele medicale pentru diagnostic 
in vitro

Diagnostic in vitro

Destinat prelevării unei singure probe. Nu este adecvat pentru reutilizare
sau reprelucrare

Depozitare la temperaturi cuprinse între 2 °C și 30 °C

A se feri de umezeală / A se păstra la loc uscat

A se feri de căldură / A se feri de lumina soarelui

Producător:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Germania
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

+2°C

+30°C

Sistema de recolha de sangue capilar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Finalidade de utilização:  Dispositivo de diagnóstico in vitro para recolha de amostras de sangue capilar com 
anticoagulantes ou promotores de coagulação, recipiente de amostra preparado com 
capilar de plástico end-to-end e capilar de sedimentação para receção, armazenamento 
e colocação de amostras de sangue do corpo humano para subsequentes determi-
nações diagnósticas in vitro

Volume de enchimento capilar: ver impressão da embalagem

Preparação: ver impressão do pacote, incluindo a fi nalidade de utilização

Condições de armazenamento: 2 °C - 30 °C / guardar em local seco/proteger da luz do sol 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

- O sistema de recolha de sangue capilar só pode ser utilizado por pessoal médico formado. 
-  Ao manusear material de amostras biológicas, devem ser observadas as normas de higiene necessárias. Podem con-

ter agentes patogénicos perigosos. Devem ser usadas luvas de proteção, óculos de proteção e vestuário de proteção 
adequado. Risco de infeção!

- A análise deve ser realizada imediatamente após a recolha da amostra.

Para o efeito, consulte por favor a literatura relevante.

O sistema de recolha de sangue capilar destina-se apenas a uma única utilização e deve ser eliminado corretamente 
após a sua utilização.

RECOLHA DE AMOSTRA DE SANGUE

1.  A decisão sobre o local da punção e a realização da recolha (incl. desinfeção da pele) deve ser tomada pelo médico 
assistente. 

2. Estimular a circulação sanguínea na região da pele (local da punção), por exemplo, com bolsa térmica. 
3.  Perfurar a pele para que se formem rapidamente gotas de sangue. Descartar a primeira gota de sangue. Encher 

completamente o capilar de plástico end-to-end com sangue do centro da gota de sangue (Figura 1).
4.   Colocar o recipiente de amostra na vertical e permitir que o sangue escorra do capilar de plástico end-to-end para 

dentro do recipiente de amostra. Drenar qualquer resto de sangue no capilar de plástico end-to-end, batendo suave-
mente numa superfície fi rme (Figura 2).

5. Retirar o capilar de plástico end-to-end e eliminá-lo.
6.  Fechar o recipiente de amostra com a tampa anexada (Figura 3).
7. Misturar bem a amostra, invertendo para evitar a formação de espuma.
8.  Para reabrir o recipiente, desenroscar o fecho click-clack.
9.  Enviar a amostra imediatamente para análise. Não utilizar amostras coaguladas com sangue EDTA 

(ácido etilenodiaminotetracético)!

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do seu analisador, sistema ou kit.

ELIMINAÇÃO

Eliminar o sistema de recolha de sangue capilar de acordo com os regulamentos locais ou de laboratório aplicáveis 
(contaminados biologicamente – resíduos especiais!).

Sistem de recoltare a sânge capilar

DESCRIEREA PRODUSULUI

Utilizare prevăzută:  Diagnostic in vitro pentru prelevarea sângelui capilar cu anticoagulant sau procoagulant, 
recipient de prelevare a probelor pregătit cu tuburi capilare de plastic end-to-end pentru 
colectarea, stocarea și livrarea probelor de sânge din corpul uman pentru analize ulterioare de 
diagnostic in vitro

Volum de umplere capilar: a se vedea ambalajul

Preparare: a se vedea ambalajul, inclusiv utilizarea prevăzută

Condiții de depozitare: 2 °C - 30 °C / A se păstra la loc uscat / A se feri de lumina soarelui 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI RESTRICȚII

- Sistemul de recoltare a sângelui capilar poate fi  utilizat numai de către personalul medical califi cat. 
-  La manipularea probelor biologice, trebuie respectate normele de igienă necesare. Pot fi  prezenți agenți patogeni 

periculoși. Trebuie purtate mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție adecvată. Pericol de 
infecție!

- Analiza trebuie efectuată imediat după prelevarea probei.

Vă rugăm să consultați literatura de specialitate relevantă.

Sistemul de recoltare a sângelui capilar este destinat unei singure utilizări și trebuie eliminat în mod corespunzător după 
utilizare.

PRELEVAREA PROBELOR DE SÂNGE

1. Decizia privind locul puncției și executarea prelevării (inclusiv dezinfecția pielii) trebuie luată de către medicul curant. 
2. Stimulați circulația sângelui în regiunea pielii (locul puncției), de exemplu cu o compresă termică. 
3.  Perforați pielea în așa fel încât să se formeze rapid picături de sânge. Aruncați prima picătură de sânge. Umpleți 

complet tubul capilar de plastic end-to-end cu sânge din centrul picăturii de sânge (Figura 1).
4.   Așezați recipientul de prelevare a probelor în poziție verticală și lăsați sângele să se scurgă din tubul capilar de plastic 

end-to-end în recipient. Scurgeți tot sângele rămas în tubul capilar de plastic end-to-end lovindu-l ușor pe o suprafață 
fermă (Figura 2).

5. Îndepărtați tubul capilar de plastic end-to-end și eliminați-l.
6.  Închideți recipientul de prelevare a probelor cu ajutorul dispozitivului de închidere furnizat (Figura 3).
7. Amestecați bine proba prin răsturnare pentru a evita formarea de spumă.
8.  Pentru a redeschide recipientul, desfaceți dispozitivul de închidere clic-clac.
9. Analizați imediat proba. Nu utilizați probe coagulate cu sânge EDTA!

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al analizorului, sistemului sau kitului 
dumneavoastră.

ELIMINARE

Eliminați sistemul de recoltare a sângelui capilar în conformitate cu reglementările locale sau de laborator aplicabile 
(contaminat biologic – deșeuri periculoase!).

Система для забору крові з капіляром

ОПИС ПРОДУКТУ

Мета застосування:  Виріб для забору капілярної крові з антикоагулянтом або коагулянтом, підготовлена пробірка 
для зразків з пластмасовим капіляром end-to-end для прийому, зберігання і передачі зразків 
крові з тіла людини для проведення подальшої діагностики in vitro

Об‘єм капіляру: див. текст на упаковці

Препарування: див. текст на упаковці див. текст на упаковці, включаючи мету застосування

Умови зберігання: 2 °C - 30 °C / берегти від вологи / не допускати попадання сонячного світла 

ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ І ОБМЕЖЕННЯ

- Використовувати систему для забору капілярної крові може лише кваліфікований медичний персонал. 
-  При роботі зі зразком біологічного матеріалу необхідно дотримуватися гігієнічних правил. Він може містити 

небезпечні збудники хвороб. Необхідно носити захисні рукавички, захисні окуляри та відповідний захисний 
одяг. Небезпека зараження!

- Аналіз слід проводити відразу після забору зразка.

Зверніться з цього приводу до відповідної літератури.

Система для забору капілярної крові  призначена лише для одноразового використання і після використання її 
потрібно утилізувати згідно зі встановленими правилами.

ЗАБІР ЗРАЗКІВ КРОВІ

1.  Рішення про вид та послідовність здійснення забору крові (включаючи дезінфекцію шкіри) повинен приймати 
лікар. 

2. Простимулюйте кровообіг на ділянці шкіри (місце пункції) за допомогою, наприклад, теплого компресу. 
3.  Проколюйте шкіру таким чином, щоб швидко сформувалися краплі крові. Видаліть першу краплю крові. 

Повністю заповніть пластмасовий капіляр end-to-end кров’ю, взятою з середини краплі крові. (малюнок 1).
4.   Поставте пробірку для зразка вертикально, щоб кров з пластмасового капіляра end-to-end стікала в пробірку. 

Видаліть кров, що залишилася в пластиковому капілярі end-to-end, шляхом обережного постукування по 
твердій поверхні (малюнок 2).

5. Видаліть пластмасовий капіляр end-to-end і відправте на утилізацію.
6.  Закрийте пробірку для зразків прикладеним ковпачком (малюнок 3).
7. Ретельно перемішайте зразок шляхом перевертання, щоб уникнути піноутворення.
8.  Щоб знову відкрити пробірку, відкрутіть ковпачок із замком «клік-клак».
9.  Негайно відправте зразок на аналіз. У випадку забору крові з ЭДТА не використовуйте зразки, що 

звернулися!

Додаткову інформацію можна знайти в збірнику інструкцій до виробу для аналізу, 
системи або набору.

УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізуйте систему забору капілярної крові у відповідності з діючими місцевими або лабораторними правилами 
(біологічно забруднені - небезпечні відходи!).

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 1 Figura 2 Figura 3
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Данное изделие соответствует требованиям Закона Германии об изделиях 
медицинского назначения (MPG) и Европейской директивы 98/79/ЕС по 
медицинским изделиям для диагностики in vitro.

Для диагностики in vitro

Для разового взятия пробы. Непригодно для повторного использования или 
восстановления

Хранение при температуре 2 °C ... 30 °C

Защищать от сырости / хранить в сухом месте

Защищать от высоких температур / защищать от солнечного света

Производитель:
SC — Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 — 51588 Nümbrecht — Германия
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Система сбора капиллярной крови

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Назначение:  диагностика in vitro, взятие капиллярной крови в подготовленную пробирку с 
антикоагулянтом или коагулянтом с пластиковым капилляром End-to-End для 
помещения, хранения и переноса проб крови человека для последующей диагностики in 
vitro

Вместимость капилляра: см. на упаковке

Подготовка: см. данные на упаковке и назначение

Условия хранения: 2 °C ... 30 °C / хранить в сухом месте / защищать от воздействия солнечного света 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Система взятия капиллярной крови должна использоваться только обученным медперсоналом. 
-  При обращении с биологическим материалом проб следует соблюдать санитарные правила. В материале 

могут содержаться возбудители опасных болезней. Следует использовать защитные перчатки, защитные очки 
и подходящую защитную одежду. Опасность заражения!

- Анализ должен выполняться сразу после отбора пробы.

См. актуальную литературу по этой теме.

Система взятия капиллярной крови является одноразовой. После использования ее следует утилизировать 
надлежащим образом.

ВЗЯТИЕ КРОВИ НА АНАЛИЗ

1.  Решение о месте пункции и проведении забора (в том числе относительно дезинфекции кожи) принимается 
лечащим врачом. 

2. Усилить кровоснабжение участка кожи (места пункции), например, путем теплового обертывания. 
3.  Проколоть кожу так, чтобы быстро образовывались капли крови. Удалить первую каплю. Полностью заполнить 

пластиковый капилляр End-to-End кровью из середины капли крови (рис. 1).
4.   Расположить пробирку вертикально и дать крови из пластикового капилляра End-to-End стечь в пробирку. 

Удалить оставшуюся кровь из пластикового капилляра End-to-End легким постукиванием по твердой 
поверхности (рис. 2).

5. Удалить пластиковый капилляр End-to-End и утилизировать.
6.  Закрыть пробирку прицепленной к ней пробкой (рис. 3).
7. Тщательно перемешать пробу путем переворачивания, чтобы избежать образования пены.
8.  Для открытия пробирки отвернуть систему Click-Clack.
9.  Сразу же приступить к анализу пробы. Для смешивания с ЭДТА нельзя использовать свернувшуюся кровь!

Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации анализатора, 
системы или комплекта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Систему взятия капиллярной крови следует утилизировать в соответствии с действующими местными 
предписаниями или лабораторной инструкцией (биологически загрязненные материалы — специальные отходы!).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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Bu ürün, Almanya Tıbbi Cihazlar Yasası (MPG) ve in-vitro tıbbi tanı cihazlarına 
ilişkin 98/79/AB sayılı Avrupa Birliği Direktifi  gerekliliklerini karşılamaktadır

İn-vitro tıbbi tanı cihazı

Sadece tek kullanımlık numune alımına yöneliktir. Yeniden 
kullanıma veya yeniden işlemeye uygun değildir

2 °C - 30 °C’de saklayın

Nemden koruyun / kuru yerde saklayın

Isıdan koruyun / güneş ışığından koruyun

Üretici:
SC – Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs- und Vertriebs GmbH
Im Löchelchen 11 – 51588 Nümbrecht – Almanya
www.sanguis-counting.de/ifu/autostop 
sales@sanguis-counting.de
+49 2293 9129 0
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Kapiler kan toplama sistemi

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kullanım amacı:  Antikoagülanlı veya koagülasyon indükleyicili, akabindeki in-vitro tanı analizleri için insan 
vücudundan kan örneklerinin alınması, saklanması ve iletimi için uçtan uca plastik kapillerleri 
olan, hazır numune kabına sahip, kapiller kan alımına yönelik in-vitro tıbbi tanı cihazı

Kapiller dolum hacmi: Bkz. Ambalaj etiketi

Hazırlık: Kullanım amacının da bulunduğu ambalaj etiketine bakınız

Saklama koşulları: 2 °C - 30 °C / kuru yerde saklayın / güneş ışığından koruyun 

KULLANMA TALİMATLARI VE KISITLAMALAR

- Kapiller kan gazı numunesi alma sistemi, sadece eğitimli tıbbi personel tarafından kullanılabilir. 
-  Biyolojik numune materyaline ilişkin olarak gerekli hijyen kurallarına uyulmasına dikkat edilmelidir. Tehlikeli patojenler 

bulunabilir. Koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler ve uygun giysiler kullanılmalıdır. Enfeksiyon tehlikesi vardır!
- Analiz, doğrudan numune alımından sonra yapılmalıdır.

Bunun için ilgili literatürü dikkate alınız.

Kapiller kan gazı numunesi alma sistemi, sadece tek seferlik kullanım amacıyla tasarlanmış olup kullanıldıktan sonra 
usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

KAN ÖRNEĞİ ALMA

1. Tedaviyi yapan hekim, numune alma prosedürüne ve iğne yapılacak yere (cilt dezenfeksiyonu dahil) karar vermelidir. 
2. Örneğin ısı paketlerini kullanarak cilt bölgesinde (iğne yapılacak yer) kan sirkülasyonunu harekete geçirin. 
3.  Kan damlacıklarının hızla oluşacağı şekilde cilde delik açın. İlk kan damlacığını atın. Uçtan uca plastik kapillerleri, kan 

damlacığının orta kısmından tamamen kanla doldurun (Şekil 1).
4.   Numune kabını dik tutup uçtan uca plastik kapillerlerden kanı numune kabına akmasını sağlayın. Uçtan uca plastik 

kapillerlerinde kalan kan artıklarını hafi fçe dokunarak sabit bir zemine akmasını sağlayın (Şekil 2).
5. Uçtan uca plastik kapillerleri çıkartın ve imha edin.
6.  Numune kabını ekli kapakla kapatın (Şekil 3).
7. Numuneyi, köpük oluşumunu önlemek için tersyüz ederek dikkatli şekilde karıştırın.
8.  Kabı yeniden açmak için kapağı çevirin.
9.  Numuneyi doğrudan analiz aşamasına alın. EDTA kan söz konusu olduğunda pıhtılaşan numuneleri 

kullanmayın!

Diğer bilgileri analiz cihazının, sistemin veya kitlerin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

İMHA

Kapiller kan gazı numunesi alma sistemini, yasal veya laboratuvar kurallarına uygun şekilde imha edin (biyolojik olarak 
kontamine edilmiştir ve tehlikeli atık niteliğindedir!).

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Малюнок 1 Малюнок 2 Малюнок 3


